CERTIFICADO DE ANALISE

PRODUTO: ANIOS OXY’FLOOR
Data de Fabricagdo: 22/05/2017

Lote: W12320

Data de Validade: 22/05/2019
Data da Andélise: 30/08/2017
ESPECIFICACOES ESPECIFICACOES
TESTES minima maxima RESULTADOS
20°C 20°C
pH a 0,5%
oA i 8,0 10,0 9,4
/':fg‘f%tg P4 fino e fluido P4 fino e fluido Conforme
Asp;gtc_) (96'5% Solugdo azul Solugéo azul Conforme
Teor APA (ppm)
Acido Peracético 700 ——-= 785
MG - 10

Referéncia: Documentacdo do Fabricante Laboratoires Anios.

. Ana Livia Leonel Silva Z

Analista de Controle de Qualidade

Anexo 01 - CQ - 12 Rev. 03

CNPJ 74.400.052/0001-91 + Inscricdo Estadual 113.989.470.110

Resultado: Aprovado
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Responsable
Manager
J. FOSSE
Techniciens
Técnicos
Technicians
M. DUFOUR
L. FORTRIE
S. MONSAURET
T. LEURIDAN
C.CARON
H. DEPOORTER
S. BAILLEUL
A. MOREIRA

PRODUIT : ANIOS OXY'FLOOR

PRODUCTO
PRODUCT

Date d'analyse : 22/05/2017

Fecha de produccion y de analisis

CERTIFICAT D'ANALYSE

CERTIFICADO DE ANALISIS
ANALYSIS CERTIFICATE

LOT : W12320

LOTE
BATCH NUMBER

Analysis date
ION PE ION
ANALYSE (Méthode) SEECIRICATIO RESULTAT | SEECHCATIO
Especificacion RESULTADO Especificacion
ANALISIS (Método) Mini RESULT Maxi
ANALYSIS (Method) 20°C) 20°C) 20°C)
pH a 0,5% (IS21) 8.0 8.6 10,0
Aspect Poudre fine et fluide Conforme
Aspecto Polvo fino y fluido Conform
Appearance Fin and fluid powder
Aspect a 0,5% Solution bleue Conforme
Aspecto de la solucion a 0,5 % Solucion azul Conform
0,5% solution appearance Blue solution
APAY(ppm)(1S63) 700 925
Acido péracétique
Peracetic acid
(1) Dosage effectué sur une solution a 0,5%, 15 minutes apres la dilution.
(1) Dosificacion efectuada sobre una solucion al 0,5 %, 15 minutos después de la dilucion
(1) Dosage made on a 0,5 % solution, 15 minutes after the dilution
PRODUIT CONFORME oulr X NON []
PRODUCTO CONFORME S NO
PRODUCT CONFORMITY YES NU

COMERGIAL 3 ALBE LTDA
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Visa Responsable Contrdle Qualité
Fecha de emision

Visado Responsable Control calidad
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